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Produktprüfung MNS 07 nach DIN EN 14683 

 
 
 

Gemäß den Untersuchungen durch die SGS-CSTC Standards Technical Services CO., LTD. bestätigen 
wir das Bestehen folgender Prüfungen: 

- Bakterielle Filterleistung: ≥ 98 % 

- Druckdifferenz:  < 60 Pa/cm² 

- Widerstandsfähigkeit gegen  
  Flüssigkeitsspritzer: ≥ 16 kPa 

 

Die überprüften Proben entsprechen den Vorgaben der DIN EN 14683 für Medizinische 
Gesichtsmasken des Typs II R.  
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